
物品購入仕様書【自動体外式除細動器（AED）】 

 

１ 件名 

物品購入契約【自動体外式除細動器（AED）】 

 

２ 納入場所 

 (1) 庁舎     春日市原町 2丁目 30-2 

(2) 原町浄水場  春日市原町 2丁目 38-2 

(3) 東隈浄水場  那珂川市東隈 1丁目 9-1 

(4) 埋金浄水場  那珂川市埋金 815-1 

 

３ 入札想定品 

(1) フィリップスエレクトロニクス社製ハートスタート FRx+e（小児用キー付き） 

AED自立ボックス 

(2) 日本光電工業株式会社製カルジオライフ AED-3150 

AEDスタンド型収納ケース 

 

４ 数量 

(1) 購入台数 本体 ４台 

       自立ボックス（スタンド型収納ケース） ４台 

(2) 本体付属品 本体に付属する装置等は、１台につき次のとおりとする。 

① AED 本体 (バッテリーを含む) １台 

② キャリングケース１台 

③ 電極パッド ２組 

④ 小児用キー（３ 入札想定品において(1)を選択した場合） 

⑤ 取扱説明書（日本語）１部 

 

５ 納入期限 

令和４年 10月 31日 

 

７ 機器仕様書（機能・性能） 

(1) 新品・未使用の装置であること 

(2) JRC 蘇生ガイドライン２０１５または２０２０に対応していること 

(3) 二相性波計による除細動器であること 

(4) 成人/小児モードを切換えることができる機能を有すること 

(5) AED、電極パッドとも医療用具（除細動器）として薬事法上の承認を得ていること 

(6) 日本語の音声ガイダンス機能を有し動作を指示できること 

(7) 電気ショックが必要であると判断した後であっても、傷病者の心電図波形に変化が

あった場合には、安全機能として電気ショックを自動的にキャンセルする機能がある

こと 

(8) セルフテスト結果を確認するインジケータは 1 種類であること 

(9) 電極パッドは、あらかじめ本体に装着された状態であること。また、予備の電極パッ

ドはキャリングケース内に収納されていること（別袋に収納でも可） 



(10) 機器本体が毎日、セルフテストを実施していること。その内容として、内部回路、

バッテリー容量、パッド間の導通等のチェックを行っており、パッドの乾燥やケーブル

の断線などの異常を事前に識別できること。また、異常があった場合には、アラーム音

等で周囲に知らせる機能を有すること 

(11) 保証期間を５年以上有していること 

 

８ 保証 

保証期間中 AEDに故障等が生じた場合には、無償で速やかに現状の復帰に努めること 

 

９ 取扱説明 

(1) 納入に際し、各納入施設担当者と打ち合わせを行い、本体及び付属品等の取り扱い説

明を十分に行うこと 

(2) 納入後、各納入施設担当者から申し出があった場合、随時、機器使用について説明を

行えるサポート体制を整えること 

 

10 納入について 

納入の日時については、各納入施設担当者へあらかじめ通知し、調整すること 

 

11 その他 

この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、別途協議して定めるもの

とする。 


